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DISPOSITIVI MEDICI   

AURORA PUCCINI  
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• Alle Direzioni Sanitarie  

• Alle Direzioni Assistenziali  

• Ai Direttori delle Servizi 

Farmac eutici   

• Ai Direttori e Coordinatori dei 

servizi di Diabetologia  

delle Aziende Sanitarie Pubbliche 

della Regione Emillia - Romagna  

 

• Alla Federazione diabete Emilia -

Romagna Fe.D.E.R.  

 

 

Oggetto: Informativa in merito alla progressiva cessazione della distribuzione del dispositivo di 

monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Dexcom G6 e al passaggio al dispositivo Dexcom G7  

 

Gentilissimi,  

c on la presente si informa che Theras Lifetech  S.r.l., in qualità di distributore per il 

territorio italiano, aggiudicatario nella gara IntercentER “Gara Sistemi di monitoraggio in 

continuo, sistemi HCL e microinfusori per Aziende Sanitarie ”, ha comunicato la futura interruzione 

della distribuzione del dispositivo di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Dexcom G6, in 

ragione della disponibilità sul mercato della versione più recente Dexcom G7.  Il sistema Dexcom 

G6 sarà progressivamente ritirato dal mercato italiano e sostituito dal sistema Dexcom G7 entro 

il 1° giugno 2026; tale termine, tuttavia, non costituisce garanzia di continuità della fornitur a fino 

a tale data, in quanto la disponibilità residua resta subordinata alla capacità produttiva, alle 

giacenze del fabbricante e all’andamento del processo di transizione dei pazienti al nuovo 

sistema.  

 

Si ritiene pertanto opportuno portare tempestivamente tale informazione all’attenzione delle 

strutture aziendali e dei professionisti interessati, al fine di favorire una programmazione 

adeguata delle attività connesse al passaggio dal sistema Dexcom G6 al  sistema Dexcom G7, 

nell’ottica di garantire la continuità assistenziale e terapeutica dei pazienti già in trattamento.  
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Nella medesima comunicazione è altresì evidenziato che Dexcom G7 mantiene l’interoperabilità 

con i sistemi di microinfusione già compatibili con Dexcom  G6 e che, analogamente al sistema 

precedente, risulta disponibile anche in kit combinati con Omnipod 5 e Omnipod Dash . 

 

Al fine di supportare il percorso di transizione, Theras Lifetech S.r.l. ha predisposto specifici 

strumenti informativi e di accompagnamento rivolti agli utilizzatori del sistema, tra cui una video 

guida dedicata, un kit guida cartaceo, webinar live e ulte riori modalità di supporto e assistenza 

individuale. Tali strumenti, descritti nei documenti allegati alla presente nota, sono destinati a 

supportare gli utilizzatori già in trattamento con Dexcom G6 nel passaggio al sistema Dexcom 

G7.  

 

Alla luce di quanto sopra, si invitano le Aziende sanitarie a voler assicurare la massima diffusione 

della presente comunicazione ai Centri prescrittori e alle strutture diabetologiche di competenza, 

al fine di consentire la tempestiva attivazione delle ne cessarie misure organizzative e assistenziali 

correlate alla fase di transizione.  

 

Cordiali saluti  

 

Aurora Puccini  

      (firmato digitalmente)  

 

Allegato /i: 

 

-  Brochure strumenti di passaggio  

-  Card QR code  

-  Guida passaggio Exp kit –  formato digitale A5  

-  Comunicazione ufficiale trasmessa da Theras Lifetech  S.r.l. concernente la futura 

interruzione della distribuzione del dispositivo di monitoraggio continuo del glucosio 

(CGM) Dexcom G6  

 
 
 
 


